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胎児胎盤機能検査法として現在用いられている尿中 estriol C E 3)は定量性・迅速性に問題がある。






を行い，溶離液(アセトニトル:水=52 : 48) で溶出し， HPLCカラム(アクリル系共重合体)にて
分離後，蛍光検出器(励起波長220nm，検出波長320nm) による測定面積を内部標準品と比較すること
により血中fE 2 ・ fE3値を算出した。全過程をコンピューター制御により，自動化した。
基礎検討:稀釈試験，添加試験，測定問変異係数， R 1 A法との相関を検討した。回収率は，それぞ
れ97:::!::13% ， 103:::!::14%，測定問変異係数: 7.5% , 5.6%，相関係数: r =0.7814 , r =0.8431であり，測
定に要する時間は約20分で，感度はfE 2 ・ fE3共 1 ng/meであった。
臨床検討:正常及び種々の合併症をもっ880名の妊産婦について約 3mP採血し本測定に供した。 fE 2 • 
fE3共，妊娠20週を過ぎる時期より急増するパターンが得られ， fE 2 は概ね fE3 の 2-3 倍の値を示した。
各妊娠時期における値は妊娠後半で，標準偏差が増大した。妊娠後半期に連続測定をおこなった症例に
おいて CT G Ccardiotocography) 上 variability は保たれdeceleration もなく経過していたにもかか
-190-
わらずfE 2 ・ fE3 の急激な低下後，数時間ないし数日の time lag をもって late deceleration の出現をみ，
胎児仮死の診断にて緊急帝王切開を施行した。種々の合併症にてステロイド投与を行った妊婦について
fE 2 ・ fE3 を測定すると，プレドニン 5 -60mgの投与例でfE 2 <fE 3 を示したがfE3 は正常範囲にあり，
リンデロン 12mg投与例では) fE 2 ・ fE3共60-70%の低下をみたが，羊水過多及び、hydrops の症例におい
ては) fE 2低下を認めなかった。本測定法を用いてのDHAS負荷テストの臨床応用を検討したところ，
正常妊婦においてはDHA S50mgi.v.後30分に fE 2 のピークが認められたが，ピーク出現の遅れや低い
ピークを示す症例は，その後数日ないし数週間にて胎児仮死を認め緊急帝王切開となった。 fE 2 が正常
値にもかかわらず'fE 3 の異常低値を示した症例にて ) DHAS負荷にて速やかな fE 2上昇を認めること
により胎盤'性sulfatase欠損症を否定し，胎児副腎低形成の診断にて妊婦38週に計画分娩を施行した。





も良好な結果が得・られ，血清400μl にて約20分で自動測定が可能であった。これによって) fE 2 ・ fE3
は胎児胎盤機能検査として臨床応用が可能となった。今回の成績でも胎児仮死の早期予測が可能であり，






胎児胎盤機能検査として尿中 estriol に比し，血中 unconjugated estriol測定には優位な点があるが，
迅速測定法がなかった。
本研究では，エストロゲン吸着法を用いた全自動迅速測定法を新しく共同開発し，その基礎的検討と
共に，臨床における unconjugated estradiol及び、 estriol測定の有用性を明らかにした。
本研究により，妊娠中の胎児胎盤機能のより的確なモニターが可能となった。
よって本論文は医学博士の学位論文として価値あるものと認められる。
